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Hibajelzések
Kártyás gázfogyasztásmérő

(Itron RF1 iV PSC)

I. Riasztások és hibakódok listája
	
	
	
	Hibajelzés módja
	

	Hibakód #
	Funkció
	Leírás
	Állapot
	Tárolás
	Megjelenítés
	Kártyán
	Mérőcsere

	0 > 7
	Nem használt
	
	
	
	
	
	

	8
	Biztonsági
	Érvénytelen kártya
	
	
	
	
	Nem

	9
	Gyári
	Mérő gyári száma nem nulla
	Átmeneti
	Nem
	F009
	Nem
	Nem

	10
	Gyári
	Meghaladta a maximális mérő számot
	Átmeneti
	Nem
	F010
	Nem
	Nem

	11
	Biztonsági
	Rendszerazonosító érvénytelen
	Kis hiba
	Igen
	F011
	Következő
	Igen

	12
	Biztonsági
	Mérő gyári szám érvénytelen
	Kis hiba
	Igen
	F012
	Következő
	Nem

	13
	Biztonsági
	Kártya azonosítás sikertelen
	Kis hiba
	Igen
	F013
	Következő
	Nem

	14
	Biztonsági
	Ügyfélszám érvénytelen – CRN
	Kis hiba
	Igen
	F014
	Következő
	Nem

	15
	Biztonsági
	Ügyfélfiók azonosító érvénytelen – ARN
	Kis hiba
	Igen
	F015
	Következő
	Nem

	16
	RAM
	Belső RAM hiba
	Működési
	Igen
	Nincs
	Következő
	Igen

	17
	Nem használt
	
	
	
	
	
	

	18
	Biztonsági
	Tarifa táblázat érvénytelen
	Kritikus
	Igen
	F018
	Következő
	Igen

	19
	Biztonsági
	Nem fogadhatja el a betöltést, mert az új mennyiségi szint meghaladja a maximálisan megengedettet.
	Kis hiba
	Igen
	Nincs
	Igen
	Nem

	20
	Biztonsági
	Üres kártya nem elfogadott
	Kis hiba
	Igen
	F020
	Következő
	Nem

	21
	Biztonsági
	Üres kártya elfogadás nem lehetséges
	Kis hiba
	Igen
	F021
	Következő
	Nem

	22
	Biztonsági
	Kártyán nincs gyári szám, vagy ARN
	Kis hiba
	Igen
	F022
	Következő
	Nem

	23
	Biztonsági
	
	
	
	
	
	Nem

	24
	Biztonsági
	Visszatérítés nem lehetséges
	Kis hiba
	Igen
	Nincs
	Következő
	Nem

	25
	Biztonsági
	Visszatérítés – nincs CRN
	Kis hiba
	Igen
	Nincs
	Igen
	Nem

	26
	Biztonsági
	Visszatérítés – nincs a mérőben időbélyeg
	Kis hiba
	Igen
	Nincs
	Igen
	Nem


	27
	Biztonsági
	Karbantartó kártya – időbélyeg érvénytelen
	Kis hiba
	Igen
	Nincs
	Igen
	Nem

	28
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Biztonsági
	Karbantartó kártya – meghaladta a max felhasználhatóságot
	Kis hiba
	Igen
	F029
	Következő
	Nem

	30
	Biztonsági
	Kártya – időbélyeg lejárt
	Kis hiba
	Igen
	F030
	Következő
	Nem

	31
	Biztonsági
	Visszatérítés – log  megtelet
	Kis hiba
	Igen
	Nincs
	Igen
	Nem

	32
	Rendszer
	Qmax feletti áramlás több mint 60 perc összesen
	Kis hiba
	Igen
	Nincs
	Következő
	Nem

	33
	Rendszer
	Elemélettartam alacsony
	Kritikus
	Igen
	Alarm[2 ]
	Következő
	Igen

	34
	Biztonsági
	Tarifa blokk sérült
	Működési
	Igen
	Nincs
	Következő
	Igen

	35
	Rendszer
	Nem felejtő memória – nem írható
	Kritikus
	Igen
	Fxxx
	Következő
	Igen

	36
	Rendszer
	Nem felejtő memória – nem olvasható
	Kritikus
	Igen
	F1xx
	Következő
	Igen

	37
	Rendszer
	Túláramlás Qmax (Csendes riasztás)
	Kis hiba
	Igen
	Nincs
	Következő
	Nem

	38
	Biztonsági
	Elemfedél nyitás
	Kritikus
	Igen
	Alarm[1 ]
	Következő
	Igen

	39
	Biztonsági
	Rövidzár a kártyaolvasóban
	Kritikus
	Igen
	Alarm[3 ]
	Következő
	Igen

	40
	Rendszer
	Szelepmozgások száma >2000
	Kritikus
	Igen
	Alarm[4 ]
	Következő
	Igen

	41
	Rendszer
	Visszáramlás
	Kritikus
	Igen
	Alarm[5 ]
	Következő
	Nem

	43
	Rendszer
	Túláramlás 1.2 x Qmax
	Kritikus
	Igen
	Riasztás
	Következő
	Nem

	44
	Rendszer
	Szelep beragadás záráskor
	Kritikus
	Igen
	F044
	Következő
	Igen

	50>101
	Rendszer
	Nem felejtő memória – írás blokkolva
	Kritikus
	Igen
	Fxxx
	Következő
	Igen

	102>153
	Rendszer
	Nem felejtő memória – olvasás blokkolva
	Kritikus
	Igen
	F1xx
	Következő
	Igen


Definíciók a fenti táblázathoz: 

Állapot:

· Átmeneti – hiba megszűnése után törölhető

· Kis hiba – műveleti probléma, nem kezelendő

· Kritikus – javítást, vagy mérőcserét kell végrehajtani

· Működési – megváltoztatja a mérő működését, de a mérő továbbra is üzemel

Kártyán:

· Igen – a hibajelzés azonnal rákerül a bent lévő kártyára

· Következő – a hibajelzés a következő kártyaműveletnél kerül továbbításra

Nem – a hibajelzés nem kerül elküldésre
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